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(ELEG ANT VI)を開発した。ダークマターと CaF2結晶中の19F 核との弾性散乱により、 F 原子核は反跳を受け、
その核反跳の検出を行う。 F核は散乱断面積が大きく、最適な核の 1 つであるo この反跳エネルギーは数10keV の程
度であり、更に反応率は 1 日に数回の量なので、低パックグラウンド、低ノイズ、の検出器で、低エネルギー領域を観測
しなければならないD この数10keV 領域のパックグラウンド源は数 MeV 領域の二重ベータ崩壊の探索に比べ、まだ
よく分かっていない。
ELEGANT VIシステムはこの低エネルギー領域でパックグラウンドを減らす 3 つの大きな特徴を備えている。(1)
反同時計測(ベトー)のアクティブシールドを全方向 (4π) に施した。ライトガイドにシンチレーター (CaF 2 
(pure) )を用いることにより左右の波高の違いにより中心の検出器 (CaF 2 (Eu)) からの信号のみを選ぶことが可能




させた。 NaI と異なり潮解性のない CaF2 、 CsI 結晶はこのためにも重要であった。さらに低エネルギ一信号を測定
するために 1 光子信号まで関値を下げ左右の PMT の同時計測をとり、左右の和で有効闇値を 3 光子程度に設定する
ことでパックグラウンドを減らしながら関値を下げることを達成した。
CaF 2 (Eu)結晶中での Ca 核、 F 核の反跳エネルギーからシンチレーション光への変換効率を求める測定を反跳エ
ネルギーが各々 25-91KeV 及び、53-192keV の領域で行った。その結果、各々に対し、 11-20%、 9-23% であることが分
かった。この測定は各々のシンチレーターに対するダークマターの核反跳スベクトルを評価するためには必須である。
ダークマター探索におけるパックグラウンドの中で中性子によるイベントは除去出来ず、この低エネルギーでの寄
与を調べるこてが極めて重要である O このため、パッシブシールドに関しても従来の鉛、銅のみでなく、 3 つの中性
子シールド (Cd シート、 LiH 入りパラフィン、 H3B 0 3入り水タンク)が装備された。この中性子シールド及び宇
宙線のパックグラウンド源のある地上で測定を行うことにより、この評価が可能となった。結果、鉛、銅での宇宙起
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こういった信号を検出するために CaFz 結晶を超低パックグランド環境においた検出器システム (ELEGANT VI) 
を開発した。 CaF z 結晶は鉛や銅といった遮蔽 (Passive Shield) の他に、 γ 線検出器を回りにおき、外からのパッ




点は特筆できる o 今後の地下に置ける実験を大いに期待させるものである o この論文は理学博士論文として十分価値
あるものと認める。
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